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About This Document

Congratulations and thank you for purchasing this high quality NPWT. 
Please read these Instructions carefully before use and observe the 
safety instructions and requirements for the proper operation and 
maintenance of the device.

These Instructions for Use are intended exclusively for devices with the 

Powered Suction Pump with Canister

The serial number is shown on the label on the rear of the power unit.

of the device documentation. Do not share this device with a third party 
without including these Instructions for Use.

The end page of these Instructions for Use shows the current document 
edition.

The contents of the Instructions for Use can be changed by the 
manufacturer at any time without prior notice.

The English version of these Instructions for Use is authentic. In the 

prevail. 

prior written approval from Carilex Medical Inc.

Device 

Validity of the 
documentation

Subject to change

Translations

Copyright



Instructions for Use | Carilex VT 200-i NX

About This Document

Emergo Europe B.V.

If the user or/and patient occur any serious incident in relation to 
the device should be reported to Carilex and European Authorized 

If you have any questions or concerns about the device or need 

you or your patients.

Sales and  
service
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The named groups of persons in these Instructions for Use are as 
follows.

the device is used. The operator is responsible for providing a safe 
device and to instruct users properly on the operation and safe use of 
the device.

• 
• Supervise patients using the device for therapy or care purposes.

Users are fully responsible for the safe and correct use of the device. A 
review of the functions must be carried out and the proper conditions of 

use.

These authorized persons are skilled personnel who may be employees 

• 

• Carry out their activity on the basis of professional work experience 

• Are able to detect possible hazards during work.

appropriate approvals.

Patients are persons in need of care and who use the Powered Suction 
Unit for therapy or care purposes.

A lay operator is a person without relevant specialized training. The 
lay operator should contact the manufacturer or manufacturer's 

 
System; or

 To report unexpected operation or events.
 
.

Important Notes for Safe Use

Named groups 
of persons

1
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Note that the medical device should only be used by persons who have 
been trained in the operation and the intended purpose of the device.
 

Training on how to use the device must be carried out by qualified 

with the Instructions for Use.

The device may be used only if the operator has released it for 
therapeutic or care use and if the transfer was carried out properly and 
under the supervision of authorized personnel.

use of the device.

The maintenance and/or repair of the equipment or parts must be 
carried out only by an authorized service agent.

A review of the functions must be carried out and the proper condition 

for use by patients.

guidance.

The Powered Suction Unit

by untrained personnel or it is not operated as described in these 
Instructions for Use.

In order to comply with the regulations of accident prevention and to 

• The device must be thoroughly cleaned and disinfected before the 

• 

operator.
• 

understands the operation and use of the device for therapy or care 
purposes.

Device approval

Important Notes for Safe Use1

the user

Training on 
the device
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The nature of hygiene measures is determined by the use environment of 
the device.

• 

out on the product or parts only by appropriately qualified personnel 
who are familiar with relevant hygiene  regulations.

• 
personnel may clean the device.

The Instructions for Use are an integral part of the device and must  be 
stored in a place so that the safety instructions and other important 
information are accessible at any time and can reviewed by users.
Do not pass the device to a third party without these Instructions for Use. 
Using the edition version as a guide always ensures that the current and 
valid Instructions for Use document is supplied with the  device.

its intended purpose.

Carilex ”Negative Pressure Wound Therapy System” (NPWT) is indicated 

Medical practitioner (Clinician use only)
No restriction in patient population. 

• Traumatic
• Dehisced wounds
• Partial thickness burns
• 

leg ulcers
• Acute wounds 
• 

• Presence of necrotic tissue
• Malignancy (except for quality of life reason for terminal patients) 
• 
• Use over anastomotic sites

measures

to provide 
information

Important Notes for Safe Use1
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• Untreated osteomyelitis
• 

• Ischemic wounds
• 
• 
• Adhesive allergy

The following statements describe medical conditions that may require  special  
care to be exercised by a practitioner for the safe and effective use of the 
Powered Suction Unit.
1. 

Patients on anticoagulation medicine or who have active bleeding or who 
have difficult wound hemostasis should be treated with caution. These 
patients are at an increasing risk for bleeding and bleeding complications 
and should be treated and monitored by properly trained medical caregivers 
in a controlled setting.

wound site and/or are exposed and/or are near the skin surface should 
be properly protected prior to initiating NPWT. Patient with infections in 
the wound and or other parts of the body have to receive proper systemic 
treatment.

These patients are at an increasing risk for bleeding and bleeding 
complications and should be treated and monitored by properly trained 
medical caregivers in a controlled setting.
Bone fragments or sharp edges

to cover the bony fragments and protect the wound area and other areas 
from bleeding.

5. Infected wound
Patient with infections in the wound and or other parts of the body have 
to receive proper systemic treatment. Infected wounds may need more 

must be inspected regularly for signs of increased infection or sepsis.
6. 

number of monitoring during the treatment as well as inspection for 
displacement of dressings.

7. 

1 Important Notes for Safe Use
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1 Important Notes for Safe Use

1. It is important that a physician or other qualified healthcare provider 
evaluates the patient to ensure that the use of the Powered Suction Unit is 
an appropriate therapy.

should take medical standard operating procedure precautions against 
infection control.

Change the dressing if the pump has stopped for more than two hours.
5. 

NOTE
This product is for use only by individuals who have been adequately 
trained in using NPWT devices and who have had medical training in 

The following caution statements describe the potential for serious 

result in death or injury of the patient.
1. Physician should consider the patients' size and weight when 

elderly patients should be closely monitored for fluid loss and 
dehydration.

chamber and must be disconnected from the patient prior to entering 
the chamber.

provided there is no electrical connection between the patient and the 

from the patient. Be especially vigilant about removing wound dressing 

remove the dressing may inhibit transmission of electrical energy and/
or patient resuscitation.

5. 
wound infection and bleeding. To prevent unintentional gauze/foam 

bed should be cleaned in accordance with standard wound care 

dressing.
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6. 

therapy and/or dressings.
7. Ensure that there are no pockets left in the wound after application of 

the dressings.

bleeding. Please properly protect the wound site prior to initiating 
NPWT.
Apply the device over the unexplored an ischemia of soft tissue that 
may increase the risk associated with ischemic fasciitis. Please check 
the contraindications and properly protect the wound site prior to 
initiating NPWT.
Dressing does not be sealed that may increase the risk associated with 
wound infection. Please put the pump carefully in the carrying bag or 

11. Strangulation resulting from canister or dressing tube.

proximity to the vagus nerve.
Care should be taken if a patient has a spinal cord injury (potential  for 
stimulation of the sympathetic nervous system.

15. Use of NPWT presents a risk of tissue ingrowth; users should be 

16. 

17. Unapproved stop the therapy risks to patients because they have 
not been evaluated by the physician for wound assessment. Without 

whether the wound is infection or worsened. Do not stop the therapy by 

Any and all applications outside of the conditions specified above is 
regarded as improper. The user and the operator respectively are 
exclusively liable for any damage resulting from improper use of the device.

1. 

could result in improper operation and/or degradation of the essential 
performance of this equipment.

Important Notes for Safe Use
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1 Important Notes for Safe Use

The compliance statement of emission class and group and 

1. 
battery pack intended to be changed only by service personnel using 
a tool.

incorrect replacement would result in an unacceptable risk.
A warning indicating that replacement by inadequately trained 
personnel could result in hazard.
Do not modify this equipment without authorization of the 
manufacturer.

The manufacturer confirms the conformity of the product with regards 
to general safety and performance requirement in accordance with 

The device meets the Safety and EMC requirements of the following 
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1 Important Notes for Safe Use

The manufacturer guarantees the safety and correct functioning of the 

• The device is used for the intended purpose and maintained only in 
accordance with the information provided by these Instructions for 
Use.

•
Manufacturer are used.

• No structural changes are made to the device.
• Inspections and maintenance work are carried out by certified 

The safety instructions in this Instructions for Use are marked with 

Describes a situation that could lead to property damage.

Means application tips and useful information.

Warning of damage to equipment surfaces

Advice to wear safety goggles

Advice to wear safety gloves

Advice to wear mouth and nose protecton.

Warranty terms 
and conditions
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E300029

2460

Additional symbols to the safety information are those listed below

Manufacturer Country and date of 
manufacture

the European Community 

Catalogue Number

Serial  Number Medical Device 

Declaration of Conformity to 

Adapter
Waste Electrical and Electronic 

Protected against ingress of 

diameter. Protected from water 
spray less than 15 degrees 
from vertical

Temperature limit

device from Magnetic resonance 

device to sale by or on the 
order of a physician.

Packaging unit 

Model Number Consult instruction for Use

TW

(1)

issued by the manufacturer.

Check function of the unit prior to each use.
Never connect the power supply adapter to defective power sockets.

(5)
cover the power supply adapter.

#

1 Important Notes for Safe Use
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1 Important Notes for Safe Use

(6)
       If the power cord or plug are defective;
       If the device is not functioning properly;
       If the device has been damaged/dropped;
       If the device has been dropped into water;
       If obvious defects might restrict safe operation
(7) The Powered Suction Unit must be placed carefully and securely at the 

patient's bedside with optional VT accessories. An optional carrying bag is 

trained caregiver to determine if the patient's condition allows for mobile 
use.

disinfected or a new carrying bag is used.
The Powered Suction Unit must never be used to remove explosive gases 

The unit must not be operated in damp rooms or when taking a bath or 
shower.

(11)Avoid moisture on plug and switches. Never plunge the unit into water or 

The unit must not be operated in splash water range or in locations where 
there is a danger of explosion.

charging.
Pay attention to the ambient conditions described in the technical data. If 
the unit is operated at ambient temperatures outside the stated temperature 

unit or the electronics and battery may get damaged.
(15)
(16)
(17)

defects at regular intervals. Please refer to the service manual.

power supply adapter before cleaning and maintaining unit.

from children and pets as they can damage the dressing and therapy unit 

to ensure therapy unit is not pulled into a tub or sink where it may become 
submerged.

The unit must be used only with a genuine collection canister.

The touching live parts can result in a burn by an electric shock. Check 
for damage of the plug and the main power cable of the power unit before 
connecting.
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Delivery and Storage

The Powered Suction Unit is supplied with 
sturdy cardboard packaging. All packaging 

C a t a l o g u e 
number

Model Spec.

 NPWT purpose
VT 

• The completeness of the delivery
• The delivery status of the device

The Powered Suction Unit is delivered with the 

1. 

External AC Adapter
Instructions for Use

If the delivery is incomplete or the device and/or 

the carrier as well as the distributor.

outlet.

• 

hPa
• 

 

should be covered with a dust protector 
and the battery needs to be recharged 
every three months.

Storage of the Powered Suction Unit
• 
• 
• 
• 
• Properly store in its box
• D o  n o t  s t o r e  w i t h  o t h e r 

equipment

1 2

2



16

Instructions for Use | Carilex VT 200-i NX

Powered unit 
The power unit 1  is used as the housing 
for the compressed air unit as well as the 

• A control panel  with buttons to turn unit 

• Display panel  for information.
• Canister 

Power cord and charge 5
Select the correct AC adapter plug for your 
country then plug into the main outlet.

3

When changing to a di fferent AC 

s o u n d  w h e n  t h e  p l u g  i s  f i r m l y 

cause power failure.

NOTE
Please read the instruction for use prior 

North America
China
Japan

Australia

Singapore

Europe
South America

1

5
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3

Carilex Powered Suction Unit is a Negative 
Pressure Wound Therapy device that has 
been prescribed by your healthcare provider. 
This device has shown that it may help 

(suction) is delivered to the wound through 
the pump. 
The suction of the pump will help remove 
excess fluids from the wound. A special 
dressing will be placed onto your wound 
by healthcare professional and tube will be 
connected from your wound to the canister 
on the pump. After the dressing and tube are 

Powered Suction Unit and set to the pressure 
setting that is prescribed by your healthcare 
provider. The canister will then collect excess 

3.2.1 

(b)        Arrow up

(e)  Display Screen

(e)

(c)

(a) (b)

(d)

The vacuum air suction pump in the power 
unit sucks the air from the wound through 
the connecting tube and dressing to create a 
negative pressure environment in the wound.

therapy unit will apply negative continuously.
Default pressure for continuous mode is 

therapy unit changes between a high and low 

This device allows for the optional use of 
irrigation solution to the wound bed. Irrigation 
solut ionshould only be used with direct 
supervision of a trained clinician. Default instill 
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4

NOTE

properly.

Charging instruction for battery
Select the correct AC adapter plug for your country. Connect the power 
supply adapter to the AC main outlet and open the protective rubber 
cover of the unit for Direct Current (DC) socket. Bars on the battery 

to do so will cause power failure. Upon initial receipt of the Powered 

hours in order to create optimum battery memory and maximize the 
number of charging cycles over the lifetime of the battery.

  Battery status

 Battery cannot charge. Please 
       contact your distributor for service.

  Charging
  Panel locked
  Error indicator
  The machine is running
  Call for service
 Battery malfunction but still working
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The battery must be fully charged prior to first use of the Powered 
Suction Unit. If therapy unit is in warehouse / inventory and not used for 

depending on the run time of the therapy unit and through extended 
periods of inactivity.

Storage and usage of the battery must be within the temperature ranges 

The pump can stil l be charged when the battery is broken or 

pump under these circumstances.

NOTE

the battery every three months to maintain battery life and ensure proper 
functioning.

NOTE
Dispose of the battery according to local or facility guidelines.

collection sites according to national or local regulations.

Always make sure the canister is properly inserted. You will hear a 

side up) position during use.
The Powered Suction Unit is protected against penetration from solid 
/ fluid substances by a hydrophobic membrane integrated with an 

replaced.

visual indicators will be triggered and the  message indicator "canister 
full" will be seen on the display panel. To avoid breaking of the suction 

The collection canister is to be properly discarded when full; it must be 
replaced after every patient use. The canister should also be inspected 
and replaced weekly or between patient users or otherwise as needed.

4
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4
NOTE

canister to avoid the cross infection in between patients.

•
entanglement and strangulation.

• Choking hazard caused by small parts being inhaled or swallowed. 
Identify any loose or detached small parts and keep them away from 
children.

• Identify any rubber or latex potential allergic reactions to materials 
used  in the equipment.

•
contact with the equipment.

• Protection against strangulation or asphyxiation. A medical 
professional shall provide the means to control the risk of 
strangulation and asphyxiation of the patient and others by routing 
wires appropriately.

supplied with the dressings.

wound cleaning prior to applying the dressing.

according to the facility protocol or physician’s order.

properly.

dressing kits.

Wound infection that may increase the risk associated with wound 
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4
4.4 

• Precautions to be taken in the event of changes in the performance of 
the equipment.

• Precautions to be taken regarding the exposure of the equipment to 
reasonably foreseeable environmental conditions.(e.g. magnetic and 

• Information about medicinal substances that the equipment is designed 

• Information about medicinal substances or blood products incorporated 
into the equipment as an essential part.

• The accuracy of equipment with a measuring function. 
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1

1

• Damage to the power cord and plug
• Damage to the pump
• Complete of the packaging
• Battery status

connecting port.

same side as the display screen of the pump.

Touching live parts can result in a death or serious injury by an electric 
shock. Check for damage to the plug and the main power cable before 
connecting.
• Do not use damaged components.
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1. Power 
Press 

 button it 

 button to return to the main menu.
Arrow up 

 to select 

Press  button to 
 to stop 

the therapy.

unlock.

1. Turn on the unit

1.
 key if 

Use  keys to move the cursor to the prescribed therapy mode and 
press 

 (c)
1. Press 

Press  to start the therapy.

(a)

(b)

(c)
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1. Press 
 to 

Press  
minutes. Default time for high pressure is 5 minutes. Press  to 

Press 
     

Press 
 to 

1. Press 
 to 

Press 
for therapy is 1 hour. Press 
Press 

 to 

Press  

5. Press 
time is 1. Press 

6. Press  to select whcih therapy cycle to start with. 

(d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(e)
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infectious material and tissue debris which may promote wound healing.

          NOTE
Wound irrigation solution should only be used with direct 
supervision of a trained clinician. Wound irrigation solution is not 
intended for use in a homecare setting.

1. 

accordance with your institutions protocols.
Cut the supplied foam to fit the wound. Place the foam into the 
wound.
Apply the drape over the foam allowing at least 5 cm margin to 
the wound edge. Push down around the drape to seal against the 
patient’s skin.
Pull a small amount of drape up from the center of the wound 
location and cut with scissors to leave a hole in the drape of 

5. Apply to the Port and seal to the drape.
6. Connect the VT Dressing tubing to the VT therapy unit Canister 

tubing.

7. 

and target pressure achieved.
Select desired location for instil l port. Cut another hole of 

would be placed.

          NOTE 
Please mind the two ports need to keep a certain distance.

  
          NOTE

The drip rate does not need to be exact with continuous wound 
instill.

5
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        tubing. Close irrigation solution delivery set clip completely.

        locked.

        unit before activate the device. 

16.   Check the seal of the dressing once therapy is activated.
          
          NOTE 

        solution begins to move through the suction tubing and into the 
        canister.

         the above steps. 

Suction port Instill port

IV side (To instill)achine side (To canister)

Instill port

Suction port

IV port

Canister port

5



Instructions for Use | Carilex VT 200-i NX

(j)
1. 

 to stop. Press       
again to restart.

press  to go back to the 
original setting.

 and the setting details (j) will be 
displayed for 5 seconds. 

5. 

the device may apply higher pressure than the intended value and 
may cause bleeding and blood loss. If the device stops working  or 

contamination of the wound.

the device may apply higher pressure than the intended value and may 
cause loss of soak functionality.

the device may apply lower pressure than the intended value and may 
cause over soak to induce contamination of the wound.

5
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Press  to mute the pump when acoustic signals occur.
 to 

adjust the pressure level.
 to 

adjust the pressure level.
Press  two times to go back to therapy mode selection menu.

The Powered Suction Unit is made from various electronics and 

local governing guidelines regarding appropriate and proper disposal 
procedures of the device components.

to the environment and public health.

The canister has to be changed by visual check or according to the 
instructions on the display.

visual indicators will trigger and the message "canister full" will  show on 
the display panel.
Do not pull the canister tubing horizontally to avoid the breaking the 
suction inlet on the canister.
Properly discard the collection canister when full; it must be replaced 

1. Wash hands and wear disposable gloves.

then disconnect the canister connector from the dressing.
Detach the full canister. Discard the used canister by following local 
governing guidelines.

5. 
Collection Canister section for instructions.)
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6 Error Indicators

Error Message Display Possible causes

Dressing is not tight. 
Tu b e  i s  n o t  w e l l 
connected or leakage 
o c c u r r e d  i n  t h e 
dressing.

Press 
the power suction pump.
Check the system for leakage. Turn 
on the power suction pump again 
after leakage issue is resolved.

Blockage
Tubing is kinked or 
c l i p  c l osed .  Tube 
clogged.

Press  to continue therapy. 
Check the system for blockages. 
If the blockage issue is still not 

happen again.

Canister full
Press 
the power suction pump. 

Battery low

Press 
the acoustic signal. The remaining 

minutes.

Charge the battery.
The visual symbol blinks and the 
acoustic signal will be activated until 
the battery is empty.

Call for
Service Motor

Press 
the power unit.
Contact  your author ized local 
distributor for assistance.
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7 Application of the Negative Pressure Wound Therapy

The components of the Negative Pressure Wound Therapy are not 
supplied in a sterile condition. Clean and disinfect the components 

If the Powered Suction Unit 

VT dressing from the wound site and replace it with traditional wound 
dressing.

Do not leave the idle Powered Suction Unit with dressing in the wound 
site for more than one hour to avoid risk of cross contamination.

Check the dressing checked regularly to avoid blockage and leakage.

A loose power cord may cause tripping and serious injury. Make sure 
any cords and tubing is safely stowed.
                                                  

Improper use of the Powered Suction Unit may cause pain and injury to 
the patient. Excessive negative pressure or an infection of the wound 
may cause pain and injury to the patient.

Basic cleaning
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8 Disinfection and Cleaning

the entire Negative Pressure Wound Therapy unit must be completed 

expert prior to disinfection and cleaning.

Standard Precautions are designed to reduce the risk of cross 
contamination of microorganisms from both known and unknown 

also includes secretions and excretions (except sweat) regardless of 

mucous membranes.

medical waste disposal regulations. Improper disposal may run the risk 

Water has a high electrical conductivity. Contact with liquid under 

• 
• Unplug it from the power socket.

The contact with contaminated cleaning fluids can cause infections. 
Disinfectants can contain harmful substances.
Please follow the Instructions for Use of the manufacturer of the 
disinfectant and the hygiene of the operator during the disinfection and 

• Safety glasses.
• Protective gloves.
• Mouth and nose protective.

Parts of the Negative Pressure Wound Therapy device are made of 
plastic. Solvents can damage plastic and coatings. Strong acids or 
alkalis can cause them to become brittle. 



Instructions for Use | Carilex VT 200-i NX

8 Disinfection and Cleaning

Notify the operator about the measures which apply to Negative 
Pressure Wound Therapy and the hygiene directives for disinfection. 
The disinfection of the Negative Pressure Wound Therapy device or 
parts of it can be performed only by cleaning experts who are familiar 
with the hygiene requirements of the institution.

Please follow the procedure required by your local health authority.

•
• Cleaning
• Controls

(1) Wear surgical gloves and surgical mask.

Wipe the surfaces with disinfection.

instructions.

(1)
disinfection.
Wipe the surfaces with a clean soft cloth and clear water.
Dry all the surfaces with a clean soft cloth.

Check the function of the power unit.

requirements of 
the operator

Disinfection 
procedures

Please follow hygiene control regulations of your local 
government authority.
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9 Care and Maintenance

The operator must check the condition of the Negative Pressure Wound 
Therapy for each use; during use by patients; and at least once in a 

• 
markings.

• Condition of the compressed air hoses and connections.
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10 Troubleshooting

1.) Power unit does not 
function

plugged into wall outlet
1.1) Secure power cord into wall 
socket

adapter to the electrical outlet to 
recharge battery

Setting mode.

performance

kinked or the clip is engaged check the system for blockages.

properly. Seal dressings properly.

suction unit is not more than one 
meter above the wound height of wound

check the system for blockages. 

dressing kit or pressing       
to start the suction at full speed to 
clear the blockage.

 The blockage removal function 
is designed to aid the removal 
of blockage. Due to the varying 

this function may not guarantee 
complete and successful removal of 
any blockage.

 The blockage removal function 

which may cause excessive 
bleeding. Please consult with the 
physician prior to activating the 
blockage removal function.

system immediately and contact the authorized distributor for technical service.
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11 Technical Data

Medical device.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Class I Ib 

The NPWT must be decontaminated before disposal.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this 

should be taken to the appropriate place of disposal for the recycling of 
electrical waste and electronic equipment.

Powered
Suction pump

AC Adapter
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12 EMC Declaration

Declaration of Conformity 
For EN 60601-1-2 (4.1th Ed.) 

Company Name: Carilex Medical, Inc. 

Company Address: No. 77, Keji 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City (333), Taiwan (ROC) 

Product Name: NPWT powered suction pump 

Model No.: VT 200-i NX 

Series Model: VT 200 NX 

Report Number: 23-12-RBO-039 

Power Supply: 1) 100-240Vac 50/60Hz 1.0-0.6A………….....External AC Adapter 
2) 7.2Vdc..……………………………..………Internal Li-Ion Battery Pack 

 
Recommended separation distances between  

portable and mobile RF communications equipment and the ME equipment
The NPWT powered suction pump is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are 
controlled. The customer or the user of the NPWT powered suction pump can help prevent electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the NPWT 
powered suction pump as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.
 
Rated maximum output power 

of transmitter 
W 

 

Separation distance according to frequency of transmitter  
m 

 
150 kHz to 80 MHz 

d=  

 
80 MHz to 800 MHz 

 

d=  

 
800 MHz to 2.5 GHz 

 

d=  

0.01 0.1 0.1 0.2 
0.1 0.4 0.4 0.7 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.7 3.7 7.4 
100 11.7 11.7 23.3 

Declaration – electromagnetic emissions
The NPWT powered suction pump is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of the NPWT powered suction pump should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 
RF emissions 
CISPR 11 Group 1 

The NPWT powered suction pump uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment. 

RF emissions 
CISPR 11 

Class B 
The NPWT powered suction pump is suitable for use in all establishments, including 
domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power 
supply network that supplies buildings used for domestic purposes. Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2 
Class A

Voltage fluctuations/ 
Flicker emissions 
IEC 61000-3-3 

Complies 
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12 EMC Declaration

Declaration  electromagnetic emissions and immunity   
for EQUIPMENT and SYSTEMS that are use in the professional healthcare facility 

environment or in the home healthcare environment 
The NPWT powered suction pump declaration  electromagnetic immunity 

The NPWT powered suction pump system is intended for use in the electromagnetic environment specified below.  
The customer or the user of the NPWT powered suction pump system should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance 
Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms ; 6 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

3 Vrms ; 6 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

Portable and mobile RF communications equipment should be 
used no closer to any part of the EQUIPMENT or SYSTEM 
including cables, than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to the frequency of the 
transmitter. 
Interference may occur in the vicinity of equipment marked 
with the following symbol. 

 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m ; 10V/m 
80 MHz  2.7 GHz 
80% 

10V/m 
80 MHz  2.7 GHz 
80% 

Proximity fields 
from RF wireless 
Communications 
equipment 
IEC 61000-4-3 
 

27 V/m 385 MHz 27 V/m 385 MHz 
28 V/m 450 MHz 28 V/m 450 MHz 
9 V/m 710 MHz 9 V/m 710 MHz 

745 MHz 745 MHz 
780 MHz 780 MHz 

28 V/m 810 MHz 28 V/m 810 MHz 
870 MHz 870 MHz 
930 MHz 930 MHz 

28 V/m 1720 MHz 28 V/m 1720 MHz 
1845 MHz 1845 MHz 
1970 MHz 1970 MHz 

28 V/m 2450 MHz 28 V/m 2450 MHz 
9 V/m 5240 MHz 9 V/m 5240 MHz 

5500 MHz 5500 MHz 
5785 MHz 5785 MHz 

Declaration  electromagnetic immunity 

The NPWT powered suction pump system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the NPWT powered suction pump system should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contact 
±2 kV , ±4 kV , ±8 kV , ±15 kV 
air 

±8 kV contact 
±2 kV , ±4 kV , ±8 kV , ±15 kV 
air 

Floors should be wood, concrete or ceramic 
tile. If floors are covered with synthetic 
material, the relative humidity should be at 
least 30 %.

Electrical fast 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV for power supply lines 
±1 kV for input/output lines ±2 kV for power supply lines 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Surge  
IEC 61000-4-5 

±0.5 kV 
±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

±0.5 kV 
±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Voltage dips, 
short 
interruptions and 
voltage 
variations on 
power supply 
input lines 
IEC 61000-4-11 

0 % T ; 0 , 5 cycle 
At 0o , 45o , 90o , 135o , 180o , 
225o , 270o and 315o 

0 % T ; 1 cycle 
and 
70 % T ; 25/30 cycle 
Single phase: at 0o 

0 % T ; 0 , 5 cycle 
At 0o , 45o , 90o , 135o , 180o , 
225o , 270o and 315o 

0 % T ; 1 cycle 
and 
70 % T ; 25/30 cycle 
Single phase: at 0o 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 
If the user of the EQUIPMENT or SYSTEM 
requires continued operation during power 
mains interruptions, it is recommended that 
the EQUIPMENT or SYSTEM be powered 
from an uninterruptible power supply or a 
battery. 

Power frequency 
(50/60 Hz) 
magnetic field 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Power frequency magnetic fields should be at 
levels characteristic of a typical location in 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Proximity 
Magnetic Field 
IEC 61000-4-39 

30 kHz (8 A/m) 
134.2 kHz (65 A/m) 
13.56 MHz (7.5 A/m) 

30 kHz (8 A/m) 
134.2 kHz (65 A/m) 
13.56 MHz (7.5 A/m) 

Proximity magnetic fields quality should be 
that of professional healthcare facility or 
home healthcare environment. 
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1. 

Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.
Do not subject cells or batteries to mechanical shock.

seek medical attention.
5. 

device.
6. Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.
7. 

Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
Secondary cells and batteries need to be charged before use.

cells or batteries several times to obtain maximum performance.
11. 

 Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
15.  Battery usage by children should be supervised.
16.  Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the 

equipment.
17.  Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

 Use only the cell or battery in the application for which it was intended.

Dispose of properly.
       



；
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Declaration of Conformity 
For EN 60601-1-2 (4.1th Ed.) 

Company Name: Carilex Medical, Inc. 

Company Address: No. 77, Keji 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City (333), Taiwan (ROC) 

Product Name: NPWT powered suction pump 

Model No.: VT 200-i NX 

Series Model: VT 200 NX 

Report Number: 23-12-RBO-039 

Power Supply: 1) 100-240Vac 50/60Hz 1.0-0.6A………….....External AC Adapter 
2) 7.2Vdc..……………………………..………Internal Li-Ion Battery Pack 

 
Recommended separation distances between  

portable and mobile RF communications equipment and the ME equipment 
The NPWT powered suction pump is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are 
controlled. The customer or the user of the NPWT powered suction pump can help prevent electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the NPWT 
powered suction pump as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. 
 
Rated maximum output power 

of transmitter 
W 

 

Separation distance according to frequency of transmitter  
m 

 
150 kHz to 80 MHz 

 

d=

1

5,3

V
P  

 
80 MHz to 800 MHz 

 

d=

1

5,3

E
P  

 
800 MHz to 2.5 GHz 

 

d=

1

7

E
P  

0.01 0.1 0.1 0.2 
0.1 0.4 0.4 0.7 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.7 3.7 7.4 
100 11.7 11.7 23.3 

 
Declaration – electromagnetic emissions 

The NPWT powered suction pump is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of the NPWT powered suction pump should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 
RF emissions 
CISPR 11 Group 1 

The NPWT powered suction pump uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment. 

RF emissions 
CISPR 11 

Class B 
The NPWT powered suction pump is suitable for use in all establishments, including 
domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power 
supply network that supplies buildings used for domestic purposes. Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2 
Class A 

Voltage fluctuations/ 
Flicker emissions 
IEC 61000-3-3 

Complies 
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Declaration – electromagnetic emissions and immunity –  
for EQUIPMENT and SYSTEMS that are use in the professional healthcare facility 

environment or in the home healthcare environment 
The NPWT powered suction pump declaration – electromagnetic immunity 

The NPWT powered suction pump system is intended for use in the electromagnetic environment specified below.  
The customer or the user of the NPWT powered suction pump system should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance 
Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms ; 6 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

3 Vrms ; 6 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

Portable and mobile RF communications equipment should be 
used no closer to any part of the EQUIPMENT or SYSTEM 
including cables, than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to the frequency of the 
transmitter. 
Interference may occur in the vicinity of equipment marked 
with the following symbol. 

 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m ; 10V/m 
80 MHz – 2.7 GHz 
80% 

10V/m 
80 MHz – 2.7 GHz 
80% 

Proximity fields 
from RF wireless 
Communications 
equipment 
IEC 61000-4-3 
 

27 V/m 385 MHz 27 V/m 385 MHz 
28 V/m 450 MHz 28 V/m 450 MHz 
9 V/m 710 MHz 9 V/m 710 MHz 

745 MHz 745 MHz 
780 MHz 780 MHz 

28 V/m 810 MHz 28 V/m 810 MHz 
870 MHz 870 MHz 
930 MHz 930 MHz 

28 V/m 1720 MHz 28 V/m 1720 MHz 
1845 MHz 1845 MHz 
1970 MHz 1970 MHz 

28 V/m 2450 MHz 28 V/m 2450 MHz 
9 V/m 5240 MHz 9 V/m 5240 MHz 

5500 MHz 5500 MHz 
5785 MHz 5785 MHz 

Declaration – electromagnetic immunity 

The NPWT powered suction pump system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the NPWT powered suction pump system should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contact 
±2 kV , ±4 kV , ±8 kV , ±15 kV 
air 

±8 kV contact 
±2 kV , ±4 kV , ±8 kV , ±15 kV 
air 

Floors should be wood, concrete or ceramic 
tile. If floors are covered with synthetic 
material, the relative humidity should be at 
least 30 %. 

Electrical fast 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV for power supply lines 
±1 kV for input/output lines ±2 kV for power supply lines 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Surge  
IEC 61000-4-5 

±0.5 kV 
±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

±0.5 kV 
±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Voltage dips, 
short 
interruptions and 
voltage 
variations on 
power supply 
input lines 
IEC 61000-4-11 

0 % UT ; 0 , 5 cycle 
At 0o , 45o , 90o , 135o , 180o , 
225o , 270o and 315o 

0 % UT ; 1 cycle 
and 
70 % UT ; 25/30 cycle 
Single phase: at 0o 

0 % UT ; 0 , 5 cycle 
At 0o , 45o , 90o , 135o , 180o , 
225o , 270o and 315o 

0 % UT ; 1 cycle 
and 
70 % UT ; 25/30 cycle 
Single phase: at 0o 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 
If the user of the EQUIPMENT or SYSTEM 
requires continued operation during power 
mains interruptions, it is recommended that 
the EQUIPMENT or SYSTEM be powered 
from an uninterruptible power supply or a 
battery. 

Power frequency 
(50/60 Hz) 
magnetic field 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Power frequency magnetic fields should be at 
levels characteristic of a typical location in 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Proximity 
Magnetic Field 
IEC 61000-4-39 

30 kHz (8 A/m) 
134.2 kHz (65 A/m) 
13.56 MHz (7.5 A/m) 

30 kHz (8 A/m) 
134.2 kHz (65 A/m) 
13.56 MHz (7.5 A/m) 

Proximity magnetic fields quality should be 
that of professional healthcare facility or 
home healthcare environment. 
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Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses 
hochwertigen NPWT.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch 
und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anforderungen für den 
ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung des Geräts.

Diese Gebrauchsanweisung ist ausschließlich für Geräte mit folgenden 

Stromansaugpumpe mit Behälter

Stromversorgungsgeräts.

der Gerätedokumentation. Geben Sie dieses Gerät nicht ohne diese 
Gebrauchsanweisung an Dritte weiter.

Die letzte Seite dieser Gebrauchsanweisung zeigt die aktuelle 
Dokumentenausgabe.

Der Hersteller kann den Inhalt der Gebrauchsanweisung jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung ändern.

Die englische Version dieser Gebrauchsanweisung ist maßgebend. Im 
Falle von Unklarheiten, Fragen oder Streitigkeiten bezüglich des Inhalts 
einer Übersetzung dieser Gebrauchsanweisung hat die englische 
Version Vorrang. 

fotomechanischen, digitalen Verarbeitung oder Kopieren des Inhalts 
oder eines Teils davon sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung 
von Carilex Medical Inc. gestattet.

Diese Bestimmung hat keine Auswirkungen auf die Vervielfältigung für 
den internen Gebrauch.

Geräte-

Gültigkeit der 
Dokumentation

Änderungen 
vorbehalten

Übersetzungen

Urheberrecht

Über dieses Dokument
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Carilex Medical, Inc.

Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands

Wenn der Benutzer und/oder Patient einen schwerwiegenden Vorfall im 
Zusammenhang mit dem Gerät erlebt, sollte dies umgehend an Carilex 
und den europäischen bevollmächtigten Vertreter gemeldet werden.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Geräts haben oder 
Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler, der das 
Gerät an Sie oder Ihre Patienten geliefert hat.

Vertrieb und 
Service

Über dieses Dokument
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Die benannten Personengruppen in diesen Gebrauchsanweisungen sind 
wie folgt.

diese einsetzt oder in deren Auftrag das Gerät eingesetzt wird. Der 
Betreiber ist dafür verantwortlich, ein sicheres Gerät bereitzustellen 
und den Benutzer ordnungsgemäß in die Bedienung und den sicheren 
Gebrauch des Gerätes einzuweisen.

• Die elektrische Saugpumpe zu bedienen.
• Patienten überwachen, die das Gerät zu therapeutischen oder 

Benutzer sind vollständig verantwortlich für die sichere und korrekte 
Verwendung des Geräts. Vor jeder Verwendung oder Weitergabe 
des Geräts muss eine Funktionsprüfung durchgeführt und der 
ordnungsgemäße Zustand des Geräts durch den Benutzer bestätigt 
werden.

Diese autorisierten Personen sind qualif iziertes Personal, das 

• ihr Wissen durch eine professionelle Ausbildung im medizinisch-
technischen Bereich erworben haben.

• 
gemäß sicherheitsbezogenen Vorschriften durchführen.

• in der Lage sind, mögliche Gefahren während der Arbeit zu erkennen.
In Ländern, in denen die Ausübung einer Tätigkeit im medizinisch-
technischen Bereich zertifiziert ist, unterliegt die Klassifizierung von 

Patienten, im Sinne dieser Anleitung, sind pflegebedürftige Personen, 
welche die elektrische Saugpumpe zu Therapie- oder Pflegezwecken 
nutzen.

Ausbildung. Der Laienbediener sollte den Hersteller oder den Vertreter 

 -
Gerätesystems; oder

 -

Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung

Benannte 
Gruppen von 

Personen

1
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Beachten Sie, dass das Medizinprodukt nur von Personen verwendet 
werden darf, die in die Bedienung und den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden.
 

Die Schulung zur Verwendung des Geräts muss von qualifiziertem 
Personal durchgeführt werden. Wenn das Gerät für die Verwendung 
zugelassen ist, müssen die Benutzer die Gebrauchsanweisung beachten.

Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es vom Betreiber für 
therapeutische oder pflegerische Zwecke freigegeben wurde und wenn 
die Übertragung ordnungsgemäß und unter Aufsicht von autorisiertem 
Personal durchgeführt wurde.

Nach der Übertragung tragen die Benutzer die volle Verantwortung für 
die sichere und bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts.

einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig vor der ersten 
Verwendung des Geräts durch. Dies ermöglicht es Ihnen, alle Vorteile, 
die das Gerät bietet, zu nutzen, und vermeidet mögliche Verletzungen 
und Sachschäden.

Verwendung oder Übertragung zur Verwendung an Patienten 
durchgeführt werden, und der ordnungsgemäße Zustand des Geräts 
muss bestätigt werden.

ausreichend detailliert behandelt werden, kontaktieren Sie bitte den 
Vertriebspartner oder Betreiber für weitere Anleitungen.

Dieses Medizinprodukt ist nach dem aktuellen Stand der Technik erstellt 

Gerätes entstehen, wenn es von ungeschultem Personal oder nicht wie 
in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben bedient wird.

Um den Vorschriften zur Unfallverhütung zu entsprechen und 
unbeabsichtigte Schäden zu verhindern, befolgen Sie bei der 

• Das Gerät muss vor der ersten Verwendung gründlich gereinigt und 

• Die erstmalige Inbetriebnahme des Geräts sowie die Übertragung 
an den Benutzer müssen von autorisiertem Personal durchgeführt 
werden, das vom Betreiber bestimmt wurde.

Gerätezulassung

Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung1

des Benutzers

Schulung zum 
Gerät
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Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung1
• Nach Abschluss der Schulung muss dokumentiert werden, dass 

der Benutzer das Betreiben und Verwenden des Geräts zu 

Die Art der Hygienemaßnahmen wird durch die Verwendungsumgebung 
des Geräts bestimmt.

• Wenn das Gerät in klinischen Bereichen (z. B. Krankenhäusern, 

entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das mit 
den relevanten Hygienevorschriften vertraut ist.

• Wenn das Gerät in nicht-klinischen Bereichen verwendet wird, können 

Die Gebrauchsanweisung ist ein integraler Bestandteil des Geräts und 
muss an einem Ort aufbewahrt werden, an dem die Sicherheitshinweise 
und andere wichtige Informationen jederzeit zugänglich und von den 
Benutzern eingesehen werden können.
G e b e n  S i e  d a s  G e r ä t  n i c h t  a n  D r i t t e  w e i t e r,  o h n e  d i e s e 
Gebrauchsanweisung. 
Die Verwendung der Ausgabennummer als Orientierung stellt sicher, 
dass das aktuelle und gültige Dokument der Gebrauchsanweisung dem 
Gerät beiliegt.

Um die Sicherheit von Patienten und Benutzern zu gewährleisten, darf 
das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Das "Carilex Negative Pressure Wound Therapy System" (NPWT) 
ist für Patienten angezeigt, die von der Wundversorgung durch die 

überschüssigem Wundsekret, Spüllösungen, infektiösem Material und 
Geweberesten profitieren würden, was die Wundheilung fördern kann. 
Um eine sichere und wirksame Anwendung zu gewährleisten, darf die 

Mediziner(Verwendung ausschließlich im 
klinischen Bereich)

Patientengruppen.

• Traumatische Wunden
• Dehiszente Wunden

Hygiene-
maßnahmen
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• Verbrennungen mit partieller Dicke
• Chron i sche  Wunden  w ie  Druckgeschwüre ,  d iabe t i sche 

Fußgeschwüre, venöse Beinulzera
• Akute Wunden
• Lappen und Transplantate

• Vorhandensein von nekrotischem Gewebe
• Malignität (außer aus Gründen der Lebensqualität bei terminalen 

Patienten)
• Freiliegende Arterien, Venen, Nerven, Organe oder Gefäßbypässe
• Anwendung über Anastomosenstellen
• Unerkannte Osteomyelitis
• Ungeklärte oder nicht-enterische Fisteln

• Ischämische Wunden
• Fortlaufende Infektionen
• 
• 

Die Vortei le der NPWT umfassen eine schnelle Wundheilung, 

reduzierte Behandlungskosten, Kontrolle des Wundsekrets, Verminderung 
von Ödemen sowie die Bereitstellung einer geschlossenen feuchten 

Patientenkomfort und -toleranz.

Die folgenden Aussagen beschreiben medizinische Bedingungen, 
bei denen ein Arzt besondere Vorsicht walten lassen muss, um die 

gewährleisten.
1. Schwierige Wundhämostase oder Patienten, die Antikoagulantien 

einnehmen.
Patienten, die Antikoagulanzien einnehmen oder die unter aktiven 
Blutungen oder schwieriger Wundhämostase leiden, sollten mit 
Vorsicht behandelt werden. Diese Patienten haben ein erhöhtes 

sollten von angemessen geschulten medizinischen Betreuern in einer 
kontrollierten Umgebung behandelt und überwacht werden.

2. Freiliegende Sehnen, Nerven oder Blutgefäße sollten geschützt 
werden.
Die unmittelbare Nähe von Blutgefäßen, Organen, Muskeln und 
Faszien. Alle Blutgefäße, Organe, Muskeln und Faszien, die sich in 
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NPWT ordnungsgemäß geschützt werden. Patienten mit Infektionen 
in der Wunde und/oder anderen Teilen des Körpers müssen eine 
angemessene systemische Behandlung erhalten.
Geschwächte, bestrahlte oder genähte Blutgefäße oder Organe.

blutungsbedingte Komplikationen. Sie sollten von angemessen 
geschulten medizinischen Betreuern in einer kontrollierten Umgebung 
behandelt und überwacht werden.

4. Knochenfragmente oder scharfe Kanten.
Scharfe Kanten von Knochenfragmenten können Blutgefäße, Organe, 

sollte darauf geachtet werden, die Knochenfragmente abzudecken 
und die Wundregion sowie andere Bereiche vor Blutungen zu 
schützen.

5. 
Patienten mit Infektionen in der Wunde und/oder anderen Teilen 
des Körpers müssen eine angemessene systemische Behandlung 
erhalten. Infizierte Wunden erfordern möglicherweise häufigere 
Verbandwechsel, bis zu zweimal täglich, und der Patient sowie die 
Wunde müssen regelmäßig auf Anzeichen einer zunehmenden 
Infektion oder Sepsis überprüft werden.

6. Bei Patienten mit bekannter Vorgeschichte von autonomen 
Dysreflexien sollte die Anzahl der Überwachungen während der 
Behandlung sowie die Inspektion auf Verschiebung der Verbände 
erhöht werden.

7. NPWT sollte nicht verwendet werden, wenn eine Person autonome 

1. 
Gesundheitsdienstleister den Patienten bewertet, um sicherzustellen, 

2. 
Krankheitserregern zu reduzieren, sollten alle Benutzer unabhängig 
von ihrer Diagnose oder vermutetem Infektionsstatus medizinische 
Standardverfahren zur Infektionskontrolle ergreifen.
Pflegekräfte sollten Handschuhe, einen Kittel und eine Schutzbrille 

Patienten in Kontakt zu kommen.
4. Wechseln Sie den Verband, wenn die Pumpe für mehr als zwei 

Stunden gestoppt hat.
5. Wählen Sie den Therapiemodus (kontinuierlich, intermittierend und 

Instillationsmodus).
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1 Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung

HINWEIS
Dieses Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die 
ausreichend in der Anwendung von NPWT-Geräten geschult wurden 
und eine medizinische Ausbildung in der Wundversorgung erhalten 

klinischen Betreuers erfolgen.

Die folgenden Vorsichtshinweise beschreiben das Potenzial für 
schwerwiegende Folgen für den Patienten wie Tod, Verletzungen 

Anweisungen in diesem Handbuch vor der Verwendung kann zum Tod 
oder zu Verletzungen des Patienten führen.
1. Der Arzt sollte die Größe und das Gewicht der Patienten bei der 

Verschreibung dieses Geräts berücksichtigen. Säuglinge, Kinder, 

Flüssigkeitsverlust und Dehydratation genau überwacht werden.
2. 

Patienten getrennt werden.
Das Gerät ist nicht sicher für die Verwendung in einer hyperbaren 
Sauerstofftherapie (HBO)-Kammer und muss vor dem Betreten der 
Kammer vom Patienten getrennt werden.

4. Das Gerät kann im Falle eines Defibrillationsbedarfs verwendet 
werden, vorausgesetzt, es besteht keine elektrische Verbindung 
zwischen dem Patienten und dem Gerät. In einem solchen Fall 
muss das Gerät vollständig vom Patienten getrennt sein. Achten 
Sie besonders darauf, den Wundverband zu entfernen, wenn eine 

Nichtentfernen des Verbandes kann die Übertragung elektrischer 

5. 
Wundinfektionen und Blutungen erhöhen. Um unbeabsichtigtes 
Zurücklassen von Mull/ Schaumstoff zu verhindern, sollten alle 
Verbände sorgfältig von der Wunde und dem gesamten Wundbett 

Wundbett gemäß den Standardpraktiken der Wundversorgung (oder 

steriler Verband angelegt wird.
6. Bei Bedarf sollten alle Wunden vor der Anwendung der Therapie und/

oder Verbände debridiert werden.
7. Stellen Sie sicher, dass nach dem Aufbringen der Verbände keine 

Taschen in der Wunde verbleiben.
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1
8. Den Verband nicht auf freiliegende Arterien, Venen, Nerven, Organe 

Wundblutungen erhöhen kann. Bitte schützen Sie die Wundstelle 
ordnungsgemäß, bevor Sie die NPWT starten.
Tragen Sie das Gerät auf unerforschte Ischämie des Weichgewebes 

Bitte überprüfen Sie die Kontraindikationen und schützen Sie die 
Wundstelle ordnungsgemäß, bevor Sie mit der NPWT beginnen.

10. 
erhöhen kann. Bitte legen Sie die Pumpe vorsichtig in die 
Tragetasche oder befestigen Sie sie, um zu vermeiden, dass nach 
dem Herunterfallen der Pumpe eine übermäßige Spannung auf den 
Schlauch wirkt und sich der Verband dann von der Haut löst.

11. Strangulation durch Kanister oder Verbandsschlauch.
12. 

nicht in unmittelbare Nähe des Nervus vagus platziert werden.
14. 

sympathischen Nervensystems).
15. 

Gewebe; die Anwender sollten über Möglichkeiten zur Verringerung 

Überwachung).
16. 

es nicht in sauerstoffangereicherter Umgebung und in der Nähe 

17. 
Patienten, da sie nicht vom Arzt zur Wundbeurteilung bewertet wurden. 

wissen, ob die Wunde gesund ist, ob eine Infektion vorliegt oder sich 
verschlechtert hat. Beenden Sie die Therapie nicht eigenmächtig und 
kontaktieren Sie bei Problemen Ihren Betreuer.

Alle Anwendungen, die nicht den oben angegebenen Bedingungen 
entsprechen, gelten als unsachgemäß. Der Benutzer und der Bediener 
haften ausschließlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung 
des Geräts entstehen.

Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung
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1 Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung

1. 

Kommunikationsgeräten (einschließlich Antennen) sollte vermieden 

Kabel. Dies kann zu fehlerhaftem Betrieb und/oder Beeinträchtigung 
der wesentlichen Leistung dieses Geräts führen.

2. 

1. 
Gebrauchsanweisung für den Batteriepack hinweist und nur von 
Fachpersonal unter Verwendung eines Werkzeugs ausgetauscht 
werden sollte.

2. 

unzureichend geschultes Personal zu Gefahren führen könnte.
4. Ändern Sie dieses Gerät nicht ohne die Genehmigung des 

Herstellers.
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1

Der Hersteller bestätigt die Konformität des Produkts hinsichtlich 
der allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß 

Kennzeichnung und der Benannten Stellen-Nummer.

Absaugpumpen

Sicherheitszertifizierter Standard für den sekundären Li-Ionen-
Batteriepack

Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung
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Der Hersteller gewährleistet die Sicherheit und das einwandfreie 

• Das Gerät wird nur für den vorgesehenen Zweck verwendet und nur 
gemäß den Informationen in dieser Gebrauchsanweisung gewartet.

•
Zubehörteile verwendet.

•
• Inspektionen und Wartungsarbeiten werden von zertifiziertem 

Personal gemäß festgelegter Zeitintervalle durchgeführt.

Die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit 
Symbolen und Schlüsselwörtern gekennzeichnet. Signalwörter 

Bedeutet eine gefährliche Situation, die zu Tod oder schweren 
Verletzungen führen kann.

VORSICHT
Bedeutet eine gefährliche Situation, die zu leichten oder schweren 
Verletzungen führen kann.

Beschreibt eine Situation, die zu Sachschäden führen könnte.

Bedeutet Anwendungstipps und nützliche Informationen.

 zum Tragen von Mund- und Nasenschutz.

Garantie-
bestimmungen 

und 
-bedingungen

Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung
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E300029

2460

Zu den zusätzlichen Symbolen für Sicherheitsinformationen gehören die unten 

Hersteller Herstellungsland und -datum

Autorisierte Vertretung in der 

Katalognummer

Seriennummer Medizinprodukt 

G e b r a u c h s a n w e i s u n g 
beachten

Konformitätserklärung gemäß Typ BF Anwendungsteil

Doppelt isoliert, 
Wechselspannungsnetzteil der 
Klasse II Logo)

von  fes ten  F remdkö rpe rn 

Geschützt gegen Sprühwasser 
mit einem Winkel von weniger 
als 15 Grad zur Senkrechten.

Temperaturgrenze

S i e  d a s  G e r ä t  v o n 
Magnetresonanztomographie 

D a s  U S - B u n d e s g e s e t z 
beschränkt den Verkauf dieses 
Produkts an einen Arzt oder auf 
dessen Anordnung.

Verpackungseinheit

Modellnummer Gebrauchsanweisung 
konsultieren.

TW

UDI

SN MD

IP22

#

1 Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung



16

Gebrauchsanweisung | Carilex VT 200-i NX

Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung1

(1) Die elektrische Saugpumpe darf nur von Personen bedient werden, 
die gemäß der vom Hersteller erstellten Instruktionsleitlinien bzw. von 

wurden.
(2) Vor der Verwendung dieses Behandlungssystems bitte die 

Ind ika t ionen ,  Warnh inwe ise ,  Vors i ch tsmaßnahmen und 
Kontraindikationen lesen.
Überprüfen Sie die Funktion des Geräts vor jeder Verwendung.

(4) Schließen Sie niemals das Netzteil an defekte Steckdosen an.
(5) Halten Sie das Netzteil und das Kabel von externen Wärmequellen 

fern. Bedecken Sie das Netzteil NICHT.
(6) 

Wenn das Netzkabel oder der Stecker defekt ist;
Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert;
Wenn das Gerät beschädigt oder fallengelassen wurde;
Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist;

könnten.
(7) 

Bett des Patienten mit optionalen VT-Zubehörteilen platziert werden. 

Verfügung; es liegt jedoch in der Verantwortung des Klinikpersonals 
oder des geschulten Betreuers zu bestimmen, ob der Zustand des 

(8) 
Pat ienten der Transportbeutel  desinf iz iert  oder ein neuer 
Transportbeutel verwendet wird.

explosiven Gasen sowie brennbaren oder korrosiven Flüssigkeiten 
verwendet werden.

(10) 
nicht beim Baden oder Duschen verwendet werden.

(11) Vermeiden Sie Feuchtigkeit am Stecker und an den Schaltern. 
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder Flüssigkeiten, auch 
nicht im ausgeschalteten Zustand.

(12) Das Gerät darf nicht im Spritzwasserbereich oder an Orten 

Ladevorgangs des Akkus möglich.
(14) Achten Sie auf  d ie Umgebungsbedingungen, d ie in den 

technischen Daten beschrieben sind. Wenn das Gerät bei 
Umgebungstempera turen  außerha lb  des  angegebenen 
Temperaturbereichs betrieben wird (siehe "Technische Daten"), 

der Akku beschädigt werden.



Gebrauchsanweisung | Carilex VT 200-i NX

17

1 Wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung

(15) Das Gerät sollte auf einer festen, ebenen Oberfläche betrieben 
werden.

(16) Wenn das Gerät eingeschaltet ist ,  lassen Sie es NICHT 
unbeaufsichtigt.

(17) Tei le des Geräts sol l ten in regelmäßigen Abständen auf 
ordnungsgemäße Funktion und sicherheitsrelevante Mängel 
überprüft werden. Bitte konsultieren Sie das Servicehandbuch.

(18) 
Wartung ausgeschaltet und vom Netzadapter getrennt werden.

Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern, da sie 
den Verband und das Therapiegerät beschädigen und die Leistung 
beeinträchtigen können.

(20) Halten Sie das Gerät frei von Staub und Fusseln.
(21) Weisen Sie den Patienten darauf hin, die Therapieeinheit oder den 

Verband NICHT in Flüssigkeit zu tauchen und sicherzustellen, dass 
die Therapieeinheit nicht in eine Badewanne oder Spüle gezogen 
wird, wo sie unter Wasser geraten könnte.

(22) Verwenden Sie nur Originalzubehör und Originalersatzteile von 
Carilex Medical.

VORSICHT

NICHT!

Stromschlag!
Das Berühren von aktiven Teilen kann zu Verbrennungen durch 
einen Stromschlag führen. Überprüfen Sie vor dem Anschließen 
auf Beschädigungen des Steckers und des Hauptstromkabels des 
Netzadapters.

Wenn das Gerät fäl l t ,  kann es auf den Patienten pral len und 
Schwellungen und Schmerzen verursachen. Bitte befestigen Sie das 
Gerät am Infusionsständer, am Bettgestell oder in der Transporttasche.
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2 Lieferung und Lagerung

einer stabilen Kartonverpackung geliefert. Alle 
Verpackungsmaterialien sind recycelbar und 

Altpapier.

Art.-Nr. Modell 
S1002-0072 Gut für allgemeine 

NPWT-Zwecke.
VT

• Die Vollständigkeit der Lieferung
• Den Lieferstatus des Geräts

1. 
2. 

4. Gebrauchsanweisungen

Wenn die Lieferung unvollständig ist oder das 
Gerät und/oder die Verpackung beschädigt 
sind, insbesondere durch Feuchtigkeit oder 
Wasser verursacht, informieren Sie umgehend 
den Frachtführer sowie den Händler.
Um den Akku vollständig aufzuladen und vor 

• Für Betriebsbedingungen

• Für Transport- und Lagerbedingungen

1 2

Für die Langzeitlagerung sollte das 
N e t z t e i l  m i t  e i n e m  S t a u b s c h u t z 
abgedeckt und der Akku alle drei Monate 
aufgeladen werden.

• Fernhalten von Hochspannung
• Fernhalten von Feuchtigkeit
• Fernhalten von Hitze
• 

aufbewahren
• Ordentlich in der Verpackung 

aufbewahren
• Nicht mit anderen Geräten lagern



Gebrauchsanweisung | Carilex VT 200-i NX

3 Geräte- und Funktionsbeschreibung

Das Aggregat 1  dient als Gehäuse für die 
Drucklufteinheit sowie das Druckluftsystem 

• 2  für Informationen.
• 

Ausscha l ten  des  Gerä tes  und zur 
Funktionswahl.

• K a n i s t e r  4  z u m  A u f f a n g e n  v o n 
Flüssigkeiten.

Netzkabel und Ladegerät 5
W ä h l e n  S i e  d e n  r i c h t i g e n 
Wechselspannungsnetzstecker für Ihr Land 
und stecken Sie ihn in die Steckdose.

Wenn Sie den Netzstecker wechseln, 
stellen Sie sicher, dass der Stecker 
fes t  e inges teck t  i s t ,  b is  S ie  e in 
Klickgeräusch hören. Andernfalls kann 
es zu einem Stromausfall kommen.

HINWEIS
Bitte die Gebrauchsanweisung vor dem 
ersten Gebrauch lesen.

Nordamerika
China
Japan

Australien

V e r e i n i g t e s 
Königreich
Hongkong
Singapur

Südamerika

1 2 4

5
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3 Geräte- und Funktionsbeschreibung

„Carilex“ ist ein Gerät für die Unterdruck-
Wundtherap ie ,  das  Ihnen von  Ih rem 
Gesundheitsdienstleister verschrieben wurde.

Dieses Gerät hat demonstriert, dass es die 
Heilung verschiedener Wundarten fördern 
kann. Bei der Anwendung wird durch die 
Pumpe ein Unterdruck (Sog) auf die Wunde 
ausgeübt.

Der Sog der Pumpe hilft, überschüssige 
Flüssigkeit aus der Wunde zu entfernen. 

ein spezieller Verband auf Ihrer Wunde 
angebracht und ein Schlauch von der 
Wunde an den Kanister der Pumpe geführt. 
Nachdem der Verband sowie der Schlauch 
korrekt angelegt und angeschlossen wurde, 

passen die Druckeinstellung an, die Ihnen Ihr 
Gesundheitsdienstleister verordnet hat. Der 
Kanister fängt daraufhin die überschüssige 
Flüssigkeit auf.

(a) 
(b)  Pfeil nach oben
(c) 
(d)  Stummschaltung/Zurück
(e) Anzeigebildschirm

3.2.2 

an der Wunde, saugt d ie im Aggregat 
befindliche Unterdruck-Saugpumpe die Luft 
am Verband von der Wunde und durch den 
Verbindungsschlauch.

3.2.3 

In diesem Modus herrscht bei der Anwendung 
stets derselbe Unterdruck, wie ausgewählt. Der 
Standarddruck für den kontinuierlichen Modus 
beträgt -125 mmHg.

 

Das Therapiegerät  wechsel t  in  e inem 
festgelegten Zeitintervall zwischen Hoch- 
und Niederdruckbereich. Der Standarddruck 
beträgt -80 mmHg für 5 Minuten / -20 mmHg 
für 2 Minuten.

Dieses Gerät ermögl icht die opt ionale 
Verwendung einer Spül lösung für  das 
Wundbe t t .  D ie  Spü l lösung  so l l te  nu r 
unter direkter Aufsicht eines geschulten 
Krankenhausarztes verwendet werden. Der 
Standarddruck für den Instillationsmodus 
beträgt in einem Arbeitsgang -20 mmHg 
für 10 Minuten / kontinuierlicher Druck von 
-125 mmHg für 1 Stunde.

(e)

(c)

(a) (b)

(d)
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3.2.4 

Ladeanweisungen für den Akku
W ä h l e n  S i e  d e n  p a s s e n d e n  A C -

aus. Schließen Sie den Netzadapter an 
die AC-Netzbuchse an, öffnen Sie dann 
die schützende Gummiklappe des (DC)-
Netzteilgeräts an der Steuereinheit und 

an. Die Akkuanzeige zeigt an, dass das Laden 
im Gange ist. Mit einer langen Akkubetriebszeit 
von bis zu 24 Stunden ermöglicht dieses 
Gerät eine unterbrechungsfreie Therapie und 
bequeme Tragbarkeit.

  Akkustatus
  Niedriger Akkustand
 Akku kann nicht aufgeladen werden. 
Bitte kontaktieren Sie für Kundendienst 
Ihren Händler.

  Bedienfeld gesperrt
  Fehleranzeige
  Das Gerät wird ausgeführt
  Kundendienst rufen
 Fehlfunktion des Akkus, jedoch noch 
funktionstüchtig

HINWEIS
Überprüfen Sie die Verbandsets vor der 
Verwendung auf Unversehrtheit, um 
sicherzustellen, dass die Verpackung 
unbeschädigt und die Steri l i tätdes 
Inhalts unbeeinträchtigt ist. Verwenden 

Ve r p a c k u n g ;  e n t s o r g e n  S i e  i h n 
stattdessen ordnungsgemäß.

B e i  e i n e m  W e c h s e l  d e s  A C -
Adaptersteckers stellen Sie sicher, 
dass Sie ein "Klick"-Geräusch hören, 
um zu bestätigen, dass der Stecker 
f e s t  v e r b u n d e n  i s t .  A n d e r n f a l l s 
kommt es zu einem Stromausfall. Bei 

und  vo r  de r  e rs ten  Ve rwendung 
soll te die Batterie mindestens 6-8 
Stunden aufgeladen werden, um eine 
opt imale Batter ielebensdauer und 
maximale Anzahl  von Ladezyklen 
über die Lebensdauer der Batterie zu 
gewährleisten.

D e r  A k k u  m u s s  v o r  d e r 

Saugpumpe vollständig aufgeladen 
werden. Falls das Therapiegerät länger 
als drei Monate nicht benutzt wird, muss 
der Akku erneut aufgeladen werden. 
Dieses Gerät ist mit einem Li-Ionen-
Akku ausgestattet. Der Akku entlädt sich 
in Abhängigkeit zur Betriebsdauer des 
Therapiegerätes sowie durch längere 
Inaktivität. Je nach Nutzung beträgt 
die Lebensdauer des Akkus ca. 7500 
Stunden. Die Lagerung und Nutzung des 
Akkus muss innerhalb der in Abschnitt 
2.4 angegebenen Temperaturbereiche 
erfolgen.

Die Pumpe kann auch dann in Betrieb 
genommen werden, wenn der Akku 
beschäd ig t  oder  aus  dr ingenden 
Gründen abgenommen wurde; es wird 
jedoch nicht empfohlen, die Pumpe 
unter diesen Umständen zu verwenden.

4
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HINWEIS
Bei langfristiger Lagerung trennen 
Sie bitte die Stromversorgungseinheit 
von  der  Ne tzversorgung  ab .  Be i 
N ich tgebrauch des  Gerä tes  w i rd 
empfohlen, den Akku alle drei Monate 
v o l l s t ä n d i g  a u f z u l a d e n ,  u m  d i e 
Lebensdauer des Akkus zu erhalten 
und einen einwandfreien Betrieb zu 
gewährleisten.

HINWEIS
Bitte entsorgen Sie den Akku gemäß den 

der Umwelt gemäß den nationalen 
oder  lokalen Vorschr i f ten an den 
entsprechenden Sammelstellen.

S t e l l e n  S i e  s t e t s  s i c h e r ,  d a s s  d e r 
Kan i s te r  o rdnungsgemäß e ingese tz t 
und ein Klickgeräusch hörbar ist, um die 
ordnungsgemäße Installation zu bestätigen. 
Der Kanister muss während der Verwendung 
in aufrechter (Display-Seite nach oben) 
Position verbleiben.

Die elektrische Saugpumpe ist durch eine 
hydrophobe Membran, verbaut mit einem 

festen/ flüssigen Substanzen geschützt. 
Bei einem Ausfall dieses Filters muss die 
elektrische Saugpumpe ersetzt werden.

Dieses System ist derart konzipiert, dass 
es erkennt, wenn der Kanister voll ist. Die 
akustischen und optischen Anzeigen werden 
ausgelöst, sobald der Flüssigkeitsabsorber 
den max. Füllstand des Kanisters erreicht 
hat. Auf dem Displayfeld wird die Meldung 
„Kanister voll“ angezeigt.
Ziehen Sie nicht am Schlauch des Kanisters in 

der Saugeinlass am Kanister abbricht.

Der Auffangkanister muss ordnungsgemäß 
entsorgt werden, sobald er voll ist; er muss 
nach jedem Gebrauch am Patienten ersetzt 
werden. Der Kanister muss wöchentlich, 
zwischen der Anwendung an Patienten oder 
bei Bedarf überprüft und ersetzt werden.

• Verheddern und eine daraus resultierende 
Strangulierung durch überlange Kabel 
und Schläuche s ind zu vermeiden. 

von Kindern halten.
• 

eingeatmete oder verschluckte Kleinteile. 

Kleinteile, die ein Problem darstellen 
könnten.

• 

Ausrüstung verwendeten Materialien 

oder Latex, das ein Problem darstellen 
könnte.

• Verletzungen durch Berührungskontakt 

durch längeren Berührungskontakt mit 
dem Gerät.

• 

des Patienten und anderer Personen 
durch die Verlegung von Schläuchen auf 
ein annehmbares Maß zu begrenzen.

HINWEIS
D e r  K a n i s t e r  i s t  n u r  f ü r  d i e 
Verwendung  be i  e inem e inz igen 
Patienten vorgesehen. Den Kanister 
N I C H T  w i e d e r v e r w e n d e n ,  u m 
Kreuzkontamination zwischen Patienten 
zu vermeiden.

4
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werden. Dieses muss im sterilen Zustand 
sein. Das VT-Verbandset muss entsprechend 
der Gebrauchsanweisung für das Verbandset 
angelegt werden, die mit den Verbänden 
mitgeliefert wird.

Vor dem Anlegen des Verbandes muss eine 
intensive, gründliche Wundreinigung durch 
einen Arzt oder geschultes Pflegepersonal 
erfolgen.

Verbandskontrollen und -wechsel durchgeführt 
werden bzw. entsprechend dem Protokoll der 

ärztliche Anordnung.

Überprüfen Sie die Verbandsets vor der 
Ve rwendung  au f  Unve rseh r the i t ,  um 
s icherzuste l len,  dass d ie Verpackung 
unbeschädigt und die Sterilität des Inhalts 
unbeeinträchtigt ist.

Verschlechterung der Wunde, Sepsis oder 
Osteomyelitis erhöhen kann. Achten Sie 
darauf, den Verband sorgfältig zu versiegeln, 
oder kontaktieren Sie Ihren Betreuer, wenn 
der Verband sich von der Haut löst.

HINWEIS

beschädigten Verpackung; entsorgen 
Sie ihn stattdessen ordnungsgemäß.
D a s  V e r b a n d s e t  N I C H T 
w i e d e r v e r w e n d e n ,  u m 
Kreuzkontamination zu vermeiden. Die 
Gebrauchsanweisung für Verbandsets 
beachten.

D ie  Ausrüs tung  und  das  beg le i tende 
Bed ienungshandbuch so l l ten  fü r  den 
La ienbed iene r  e in fach  zu  ve rs tehen 
und  le i ch t  zu  bed ienen  se in ,  gemäß 

ein Laienbediener mindestens 8 Jahre 
Schulbildung. Der Gesundheitsfachmann 
s o l l t e  d e n  L a i e n b e d i e n e r  ü b e r  d i e 
Verwendung der Ausrüstung und etwaige zu 
treffende Vorsichtsmaßnahmen informieren, 

• Vorsichtsmaßnahmen, die im Falle von 
Veränderungen in der Leistung der 

• Vorsichtsmaßnahmen, die im Hinblick auf 

vernünf t igerwe ise  vorhersehbaren 
Umweltbedingungen zu treffen sind (z. 
B. magnetische und elektromagnetische 

Druckschwankungen usw.).
• I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d i e 

Arzneimit telsubstanzen, für die die 
Ausrüstung vorgesehen ist, einschließlich 
solcher, für die die Ausrüstung NICHT 
vorgesehen ist.

• Informationen über Arzneimittelsubstanzen 
oder Blutprodukte, die als wesentlicher 
Bestandteil in die Ausrüstung integriert 
sind.

• Die Genauigkeit der Ausrüstung mit einer 
Messfunktion.
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1 S1001-6120

2 Canister für VT 100 - 500ml 

S1001-6140 Canister für VT 100 - 1000ml 

1 S1001-2160

2 S1001-2170
S1001-2180

5
6 VT Drape and Port Set Kit S 

Lock
7 S1001-2140 VT Drape and Port Set Kit M 

Lock
8 S1001-2150 VT Drape and Port Set Kit L 

Lock
S1001-2200 VT Dressing Kit TS S Carilex

10 S1001-2210 VT Dressing Kit TS M Carilex
11 S1001-2220 VT Dressing Kit TS L Carilex

Vor der Verwendung dieses Gerätes ist es 

• Beschädigung des Netzkabels und des 
Steckers

• Beschädigungen der Pumpe
• Vollständigkeit des Verpackungsinhalts
• Akkustatus

(Bitte befolgen Sie die Anweisungen unter 

Führen Sie den Auffangbehälter in die 
Ansch lussö f fnung fü r  d ie  e lek t r i sche 
Saugpumpe.

A c h t e n  S i e  d a r a u f ,  d a s s  s i c h  d i e 

                 Stromschlaggefahr!
Das Berühren von spannungsführenden Teilen 
kann zu Tod oder schweren Verletzungen 
durch einen elektrischen Schlag führen. 
Überprüfen Sie vor dem Anschließen auf 
Beschäd igungen am Stecker  und  am 
Hauptstromkabel.

• Verwenden Sie keine beschädigten 
Komponenten.
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1. Betriebstaste   
Drücken und halten Sie die Taste 

2. Stummschaltung/Zurück    
Sie können die Taste drücken, um das akustische Signal nach 
der Benachrichtigung stummzuschalten. Drücken Sie die Taste, um 
zum vorherigen Menü zu gelangen. Drücken Sie im Untermenü die 
Taste , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
Pfeil nach oben  
Drücken  S ie  im  kon t inu ie r l i chen  und  in te rm i t t i e renden 

, um den gewünschten Druck oder 
die Minuten zu wählen. -5 mmHg oder 1 Minute pro Tastendruck.

4.
Drücken Sie die Taste 
Sie im Hauptmenü die Taste , um zum Unteroptionsmenü zu 
gelangen. Drücken Sie während des Therapiemodus auf , um die 
Therapie zu beenden.
Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, drücken Sie die Taste 
Sekunden, um die Sperre aufzuheben.

1.
Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Betriebstaste des 

Abbildung (a) angezeigt.
2. Ausschalten des Gerätes

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Betriebstaste am 

, um die Sperre aufzuheben. 

das Gerät auszuschalten. Der Bildschirm schaltet sich nach dem 
Ausschalten des Gerätes aus.

1. Um den Therapiemodus zu wählen, schalten Sie das Therapiegerät 
mit der Betriebstaste ein.

2. Wenn der Modus auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie 
umgehend die Taste 
fortfahren möchten, oder warten Sie 5 Sekunden, bis der Bildschirm 
(b) angezeigt wird.
Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten  auf den gewünschten 
Therapiemodus und drücken Sie zur Bestätigung auf .

(a)

(b)
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1. Drücken Sie auf 
mmHg und -200 mmHg einzustellen. Der Standarddruck für den 
kontinuierlichen Modus beträgt -125 mmHg.

2. Drücken Sie auf , um die Therapie zu starten.

1. Drücken Sie auf , um das hohe Druckniveau zwischen -50 
mmHg und -200 mmHg einzustellen. Der Standarddruck für das 
hohe Druckniveau beträgt -80 mmHg. Drücken Sie auf , um die 

2. Drücken Sie auf , um die Therapiezeit für das hohe Druckniveau 
zwischen 1 und 10 Minuten einzustellen. Die Standardzeit für das 
hohe Druckniveau beträgt 5 Minuten. Drücken Sie auf , um die 
Zeiteinstellung für das hohe Druckniveau zu bestätigen.
Drücken Sie auf , um das niedrige Druckniveau zwischen -20 
mmHg und -80 mmHg einzustellen. Der Standarddruck für das 
niedrige Druckniveau beträgt -20 mmHg. Drücken Sie auf , um 

4. Drücken Sie auf , um die Therapiezeit für das niedrige 
Druckniveau zwischen 1und 10 Minuten einzustel len. Die 
Standardzeit für das niedrige Druckniveau beträgt 2 Minuten. Drücken 
Sie auf , um die Zeiteinstellung für das niedrige Druckniveau zu 
bestätigen.

1. Drücken Sie auf , um das kontinuierliche Druckniveau zwischen 
-80 mmHg und -200 mmHg einzustellen. Der Standarddruck für 
die Therapie beträgt -125 mmHg. Drücken Sie auf , um den 
Therapiedruck zu bestätigen.

2. Drücken Sie auf , um die Therapiezeit auszuwählen (1, 2, 4, 6, 8, 
10, 12 Stunden). Die Standardzeit für die Therapie beträgt 1 Stunde. 
Drücken Sie auf , um die Therapiezeit zu bestätigen.
Drücken Sie auf , um den Druck für die Instillationstherapie 
zwischen -20 mmHg und -80 mmHg einzustellen. Der Standarddruck 
für die Instillation beträgt -20 mmHg. Drücken Sie auf , um den 
Druck für den Instillationsmodus zu bestätigen.

4. Drücken Sie auf , um die Instillationszeit auszuwählen (10, 20, 

Minuten. Drücken Sie auf , um die Instillationszeit zu bestätigen.

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(c)
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5. Drücken Sie auf , um die Zeit für den Arbeitsgang der Instillation 
zwischen 1 und 10 Minuten einzustellen. Die Standardzeit für den 
Arbeitsgang beträgt 1. Drücken Sie auf , um die Zeit für den 
Arbeitsgang der Instillation zu bestätigen.

6. Drücken Sie auf , um auszuwählen, mit welchem Therapiezyklus 
Sie beginnen möchten.

mit der Wundspüllösung dient zur topischen Wundbehandlung. Die 

sorgen für eine verbesserte Flüssigkeitsverteilung im Inneren und 
entfernen Flüssigkeiten, einschließlich Wundexsudat, Spülflüssigkeiten, 
Körperflüssigkeiten, infektiöses Material und Gewebereste, was die 
Wundheilung fördern kann.

          HINWEIS
Die Wundspüllösung sollte nur unter direkter Aufsicht eines geschulten 
Krankenhausarztes verwendet werden. Die Wundspüllösung ist nicht für 

1. 
trocknen Sie sie anhand aseptischer Verfahren und entfernen Sie 
nekrotisches oder devitalisiertes Gewebe gemäß den Protokollen der 

2. Schneiden Sie den mitgelieferten Schaumstoff auf die Wunde zu. 

Bringen Sie das Abdecktuch über dem Schaumstoff an und lassen 

Sie das Tuch an, um es gegen die Haut des atienten abzudichten.
4. Ziehen Sie einen kleinen Teil des Abdecktuchs von der Mitte der 

Wunde nach oben und schneiden ihn mit der Schere ab, sodass ein 
Loch von etwa 2 cm im Abdecktuch verbleibt.

5. Verband am Anschluss anbringen und am Abdecktuch versiegeln.
6. Schließen Sie den VT-Verbandschlauch am Schlauch des VT-

Therapiegerätes an.
Für den kontinuierlichen oder intermittierenden Betriebsmodus, bitte mit 
Schritt 12 fortfahren.

Wählen Sie den Instillationsmodus aus (bitte die folgenden Schritte 
beachten).
7. Holen Sie für den Instillationsmodus und die Tropfgeschwindigkeit die 

ärztliche Anweisungen ein.
8. Stellen Sie sicher, dass die Zufuhr der Instillationsflüssigkeit 

ausgeschaltet bleibt, bis die Therapie beginnt und der Zieldruck erreicht 
ist.
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Wählen Sie die gewünschte Stelle für den Instillationsanschluss. 
Schneiden Sie mit der Schere ein weiteres Loch von ca. 2 cm in das 
Abdecktuch, in dem der Instillationsanschluss platziert werden soll.

         HINWEIS
Bitte beachten Sie, dass die beiden Anschlüsse einen gewissen Abstand 
zueinander einhalten müssen.

         HINWEIS
Bei der kontinuierlichen Wundinstillation muss die Tropfrate nicht 
exakt sein.

10. Schließen Sie den VT-Instillationsschlauch am IV-Anschlussschlauch 

Klemme des Spülungslösungssets vollständig.
11. Bringen Sie den Beutel mit der Spüllösung in höherer Position als die 

Wunde am IV-Infusionsständer an.
12. Prüfen Sie die Schlauchverbinder, um sicherzustellen, dass sie 

Stellen Sie sicher, dass die Schlauchklemme am Schlauch gelöst ist.
14. Befolgen Sie die Schritte der Gebrauchsanweisung für das Carilex VT 

Instillations-Therapiegerät, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
15. 

den eingestellten Druck erreicht.
16. Prüfen Sie die Dichtigkeit des Verbandes bei Therapiebeginn.

         HINWEIS
Bei größeren Verbänden dauert es länger, bis der Verband entleert ist.

17. 

Absauganschluss Instillationsanschluss

IV-Seite (für Instillation)Geräteseite (zu Kanister)

Instillationsanschluss

Absauganschluss

IV-Anschluss

Kanisteranschluss
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18. Stellen Sie die Tropfrate entsprechend den ärztlichen Anweisungen 
ein.
Schließen Sie die Klemme des IV-Schlauchs, nachdem der 
Instillationsmodus mit einem Signalton beendet wurde. Falls der 
Arbeitsgang für den Instillationsmodus mehr als 1-mal ausgewählt 
wird, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

Andere
1. 

wird. Um das Bedienfeld zu entsperren, halten Sie 
lang gedrückt.

2. Wenn die Therapie abgebrochen werden muss, drücken Sie auf 
, um die Therapie zu beenden. Drücken Sie erneut auf , um die 
Therapie neu zu starten.
Wenn der verordnete Druck/Therapiemodus geändert werden soll, 
drücken Sie auf , um das Bedienfeld zu entsperren, und daraufhin 
auf 

4. Während der Therapie drücken Sie 
werden für 5 Sekunden angezeigt.

5. 
aus.

Wenn die Saugkraft, die den Druck reguliert, nicht richtig funktioniert, 
kann das Gerät einen höheren Druck als den vorgesehenen ausüben 
und Blutungen und Blutverlust verursachen. Wenn das Gerät nicht mehr 
funktioniert oder der Druck zu niedrig ist, kann dies zu einer verzögerten 
Heilung, zum Verlust von lebensfähigem Gewebe oder zur Kontamination 
der Wunde führen.

Wenn die Saugkraft, die den Druck reguliert, nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, kann das Gerät einen höheren Druck als den beabsichtigten 

Wenn die Saugkraft, die den Druck reguliert, nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, kann das Gerät einen höheren Druck als den beabsichtigten 

         
Wenn die Saugkraft, die den Druck reguliert, nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, kann das Gerät einen niedrigeren Druck als den 
beabsichtigten Wert erzeugen und Überweichen verursachen, was zu 
einer Kontamination der Wunde führen kann.

(i)
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Drücken Sie auf , um die Pumpe bei Ausgabe akustischer Signale 
stummzuschalten.

drücken Sie auf  , um das Druckniveau einzustellen.

drücken Sie auf  , um das Druckniveau einzustellen.
Drücken Sie zweimal auf , um zur Auswahl des Therapiemodus 
zurückzukehren.

Gebrauchte Kanister, Schläuche und Verbände müssen gemäß den 

Materialien entsorgt werden. Keines der Teile darf zusammen mit dem 

Der Kanister muss anhand einer Sichtkontrolle oder gemäß den 
Anweisungen auf dem Display gewechselt werden.
Das System ist derart konzipiert, dass es erkennt, wenn der Kanister voll 
ist. Die akustischen und optischen Anzeigen werden ausgelöst, sobald 
der Flüssigkeitsabsorber den max. Füllstand des Kanisters erreicht hat. 
Auf dem Displayfeld wird die Meldung „Kanister voll“ angezeigt. 

zu vermeiden, dass der Saugeinlass am Kanister abbricht.
Der Auffangkanister muss ordnungsgemäß entsorgt werden, sobald er 
voll ist; er muss nach jedem Gebrauch am Patienten ersetzt werden. 
Der Kanister muss ebenfalls wöchentlich, zwischen der Anwendung am 
Patienten oder bei Bedarf überprüft und ersetzt werden.

Den Kanister NICHT wiederverwenden, um Kreuzkontamination zwischen 
Patienten zu vermeiden.

1. 
2. Schalten Sie die Absaugpumpe aus, indem Sie 

gedrückt halten.



Gebrauchsanweisung | Carilex VT 200-i NX

5 Betriebsverfahren

Schließen Sie die Klemme am Schlauch, sowohl an der Verbands-, 
als auch an der Kanisterseite, und trennen Sie dann den 
Kanisteranschluss vom Verband ab.

4. 
Kanister entsprechend den lokal geltenden Vorschriften.

5. Bringen Sie einen neuen Kanister an der elektrischen Saugpumpe an 
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leuchtet stets das Licht des Anzeigebildschirms auf und es wird gleichzeitig ein akustisches 
Warnsignal ausgegeben. Das akustische Signal wird durch Drücken der Stummschalttaste 
unterdrückt. Die orangefarbene Leuchte blinkt jedoch konstant (1 Sekunde an/1 Sekunde 
aus), bis das Problem behoben ist.

Die Fehlermeldungen werden auf dem Display angezeigt
Fehlermeldung Anzeige Mögliche Ursachen Abhilfe

Leckage

Verband ist nicht 
dicht. Der Schlauch ist 
nicht ordnungsgemäß 
angeschlossen oder 
der Verband ist 
undicht.

Halten Sie 
gedrückt, um die elektrische 
Saugpumpe auszuschalten. 
Überprüfen Sie das System 
auf Leckagen. Schalten Sie die 
Saugpumpe wieder ein, wenn das 
Problem der Leckage behoben ist.

Blockierung

Der Schlauch ist 
abgeknickt oder die 
Klemme geschlossen. 
Der Schlauch ist 
verstopft.

Drücken Sie auf , um 
die Therapie fortzusetzen. 
Überprüfen Sie das System auf 
Blockierungen. Wenn das Problem 
der Blockierung weiterhin besteht, 
wird die Blockierungsanzeige weiter 
angezeigt.

Kanister voll Kanister voll

Halten Sie 
gedrückt, um die elektrische 
Saugpumpe auszuschalten. Durch 
einen neuen Kanister ersetzen.

Niedriger 
Akkustand Akkustand niedrig

Drücken Sie 
um das akustische Signal stumm 
zu schalten. Die verbleibende 
Batterielaufzeit beträgt ungefähr 10 
Minuten.

Laden Sie die Batterie auf.
Das visuelle Symbol blinkt, und das 
akustische Signal wird aktiviert, bis 
die Batterie leer ist.

Kundendienst 
kontaktieren

Ausfall der 
Leiterplatte, des 
Akkus oder des 
Vakuummotors

Halten Sie 
lang gedrückt, um das Aggregat 
auszuschalten.
Wenden Sie sich an Ihren 
autorisierten Händler vor Ort, um 
Hilfe zu erhalten.
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VORSICHT

Beachten Sie die Hygienevorschriften!

Die Komponenten des Unterdruck-Wundtherapiegerätes werden nicht 

dem ersten Gebrauch.

VORSICHT

Wenn das Gerät unabhängig der Umstände für eine Stunde lang nicht 
normal funktioniert, stellen Sie die Verwendung des Systems bitte sofort 
ein. Bitte schalten Sie das Aggregat aus, nehmen Sie den Kanister ab, 
entfernen Sie den VT-Verband von der Wunde und ersetzen Sie ihn 
durch einen herkömmlichen Wundverband.

VORSICHT

vermeiden.

Der Verband muss regelmäßig überprüft werden, um Blockierungen und 
Leckagen zu vermeiden.

VORSICHT

Verletzungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel und 
Schläuche sicher verstaut sind.
                                                  

VORSICHT

Die unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes kann zu Schmerzen 
und Verletzungen des Patienten führen.
Übermäßiger Unterdruck oder eine Infektion der Wunde kann den 
Zustand des Patienten verschlechtern und zu Schmerzen führen.

Grundlegende 
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Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, muss eine Desinfektion und 

hinzugezogen werden, falls eine meldepflichtige Krankheit nach 

einer Kreuzkontamination mit Mikroorganismen aus bekannten und 

auf alle anwendbar sein, unabhängig von der Diagnose oder dem 
mutmaßlichen Infektionsstatus der Patienten. Dies gilt insbesondere für 

Dies umfasst Sekrete und Ausscheidungen (außer Schweiß), ebenfalls 
von nicht intakter Haut (d. h. offene Wunden) und von Schleimhäuten, 
unabhängig davon, ob Blut sichtbar ist oder nicht.

Kanister, verbrauchte Verbände usw. müssen gemäß den örtlichen 

von Vorschriften.

Wasser hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit. Der Kontakt mit 
Flüssigkeit unter Spannung kann zu einem tödlichen Stromschlag führen. 

• Schalten Sie das Aggregat aus.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

VORSICHT

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers des 
Desinfektionsmittels und befolgen Sie die Hygienevorschriften des 

• Schutzbrille.
• Schutzhandschuhe.
• Mund- und Nasenschutz.

Die Teile des Unterdruck-Wundtherapiegerätes sind aus Kunststoffen 

Starke Säuren oder Laugen kann die Versprödung von Kunststoffen 
bewirken. 
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Der Betreiber muss über die für die Unterdruck-Wundtherapie geltenden 
Maßnahmen und die aktuellen Hygienerichtlinien für die Desinfektion 
informiert werden. Die Desinfektion des Unterdruck-Wundtherapiegerätes 

B i t te  be fo lgen  S ie  das  Ver fahren ,  das  von  Ih re r  ö r t l i chen 
Gesundheitsbehörde vorgeschrieben ist.

• Vor-Desinfektion
•
• Kontrollen

(1) Tragen Sie chirurgische Handschuhe und eine chirurgische Maske.
(2)

den Vorschriften der örtlichen Gesundheitsbehörde waschen.

(4) Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen des 
Herstellers wirken.

(1)

(2) Wischen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, weichen Tuch 
und klarem Wasser ab.
Trocknen Sie alle Oberflächen mit einem sauberen, weichen Tuch 
ab.

Überprüfen Sie die Funktionseinheit des Stromgeräts.

Hygiene-
anforderungen an 

den Betreiber

Desinfektions-
verfahren

VORSICHT
For repair, contact your local distributor. Please follow 
hygiene control regulations of your local government 
authority.
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Der Bediener muss den Zustand der Unterdruckwundtherapie vor jeder 
Verwendung, während der Anwendung durch Patienten und mindestens 
einmal im Jahr, insbesondere in Bezug auf die folgenden Punkte, 

• Funktion der Stromeinheit mit Druckkontrolle und Markierungen für 
die Kanisterkontrolle.

• Zustand der Druckluftschläuche und -anschlüsse.

Bei Nichtgebrauch der elektrischen Saugpumpe entnehmen Sie bitte 
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1.) Das Aggregat 
funktioniert nicht

1.1) Prüfen Sie, ob das Netzkabel 
fest in die Steckdose eingesteckt ist

1.1) Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose.

1.2) Prüfen Sie, ob der Akku leer ist

1.2) Schließen Sie den 
Stromversorgungsadapter an 
der Steckdose an, um den Akku 
aufzuladen.

ab.

2.) Unzureichende 
Leistung

2.1) Prüfen Sie, ob der Schlauch 
teilweise abgeknickt ist oder die 
Klemme geschlossen ist

2.1) Lösen Sie die Klemme, 
entfernen Sie Knicke bzw. prüfen 
Sie das System auf Blockierungen.

2.2) System auf Leckagen überprüfen

2.2) Schließen Sie den Schlauch/
Kanister ordnungsgemäß an. 
Versiegeln Sie die Verbände 
ordnungsgemäß.

leer ist
2.4) Prüfen Sie, dass die Saugeinheit 
sich nicht mehr als einen Meter über 

2.4) Positionieren Sie das Gerät 
innerhalb von einem Meter über der 
Wunde.

funktioniert nicht nicht verstopft sind

entfernen Sie Knicke bzw. prüfen 
Sie das System auf Blockierungen 
Beseitigen Sie Blockierungen, indem 
Sie ein neues Verbandset anlegen 
oder auf  und  drücken, 
um die Absaugung mit voller 
Geschwindigkeit zu starten.

Funktion ist darauf ausgelegt, 
die Beseitigung von Blockaden 
zu erleichtern. Aufgrund der 
unterschiedlichen Bedingungen 
individueller Wunden kann diese 
Funktion jedoch keine vollständige 
und erfolgreiche Beseitigung jeder 
Blockade garantieren.

Funktion erzeugt eine starke 
Saugwirkung, die zu übermäßigen 
Blutungen führen kann. Bitte 
konsultieren Sie vor der Aktivierung 

einen Arzt.
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ist
Wenn die Fehlerbehebungsverfahren das System nicht in den normalen Betrieb zurückversetzen, 
hören Sie sofort auf, das System zu verwenden, und kontaktieren Sie den autorisierten 
Vertriebspartner für technischen Service.
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Medizinprodukt ........................................................Klasse IIb (entspricht 

IP Code ..........................................................................................IP22
Anwendungsteil..............................................................................Typ BF

Leistungsaufnahme.…...............................100-240Vac 50/60Hz 1.0-0.6A

Normale Bewertung.............. ................7,2Vdc 5,4Ah oder 7,2Vdc 6,6Ah

Beachten Sie länderspezifische, örtliche und betriebliche Vorschriften 

Betriebsbedingungen

Dieses System ist nicht AP-/APG-geschützt.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf 
hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. 

werden.

Saugpumpe

Wechselspan-
nungsnetzteil

Lithium-Ionen-
Akku
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Declaration of Conformity 
For EN 60601-1-2 (4.1th Ed.) 

Company Name: Carilex Medical, Inc. 

Company Address: No. 77, Keji 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City (333), Taiwan (ROC) 

Product Name: NPWT powered suction pump 

Model No.: VT 200-i NX 

Series Model: VT 200 NX 

Report Number: 23-12-RBO-039 

Power Supply: 1) 100-240Vac 50/60Hz 1.0-0.6A………….....External AC Adapter 
2) 7.2Vdc..……………………………..………Internal Li-Ion Battery Pack 

 
Recommended separation distances between  

portable and mobile RF communications equipment and the ME equipment 
The NPWT powered suction pump is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are 
controlled. The customer or the user of the NPWT powered suction pump can help prevent electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the NPWT 
powered suction pump as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. 
 
Rated maximum output power 

of transmitter 
W 

 

Separation distance according to frequency of transmitter  
m 

 
150 kHz to 80 MHz 

 

d=

1

5,3

V
P  

 
80 MHz to 800 MHz 

 

d=

1

5,3

E
P  

 
800 MHz to 2.5 GHz 

 

d=

1

7

E
P  

0.01 0.1 0.1 0.2 
0.1 0.4 0.4 0.7 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.7 3.7 7.4 
100 11.7 11.7 23.3 

 
Declaration – electromagnetic emissions 

The NPWT powered suction pump is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of the NPWT powered suction pump should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 
RF emissions 
CISPR 11 Group 1 

The NPWT powered suction pump uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment. 

RF emissions 
CISPR 11 

Class B 
The NPWT powered suction pump is suitable for use in all establishments, including 
domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power 
supply network that supplies buildings used for domestic purposes. Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2 
Class A 

Voltage fluctuations/ 
Flicker emissions 
IEC 61000-3-3 

Complies 
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Declaration – electromagnetic emissions and immunity –  

for EQUIPMENT and SYSTEMS that are use in the professional healthcare facility 
environment or in the home healthcare environment 

The NPWT powered suction pump declaration – electromagnetic immunity 

The NPWT powered suction pump system is intended for use in the electromagnetic environment specified below.  
The customer or the user of the NPWT powered suction pump system should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance 
Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms ; 6 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

3 Vrms ; 6 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

Portable and mobile RF communications equipment should be 
used no closer to any part of the EQUIPMENT or SYSTEM 
including cables, than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to the frequency of the 
transmitter. 
Interference may occur in the vicinity of equipment marked 
with the following symbol. 

 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m ; 10V/m 
80 MHz – 2.7 GHz 
80% 

10V/m 
80 MHz – 2.7 GHz 
80% 

Proximity fields 
from RF wireless 
Communications 
equipment 
IEC 61000-4-3 
 

27 V/m 385 MHz 27 V/m 385 MHz 
28 V/m 450 MHz 28 V/m 450 MHz 
9 V/m 710 MHz 9 V/m 710 MHz 

745 MHz 745 MHz 
780 MHz 780 MHz 

28 V/m 810 MHz 28 V/m 810 MHz 
870 MHz 870 MHz 
930 MHz 930 MHz 

28 V/m 1720 MHz 28 V/m 1720 MHz 
1845 MHz 1845 MHz 
1970 MHz 1970 MHz 

28 V/m 2450 MHz 28 V/m 2450 MHz 
9 V/m 5240 MHz 9 V/m 5240 MHz 

5500 MHz 5500 MHz 
5785 MHz 5785 MHz 

Declaration – electromagnetic immunity 

The NPWT powered suction pump system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the NPWT powered suction pump system should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contact 
±2 kV , ±4 kV , ±8 kV , ±15 kV 
air 

±8 kV contact 
±2 kV , ±4 kV , ±8 kV , ±15 kV 
air 

Floors should be wood, concrete or ceramic 
tile. If floors are covered with synthetic 
material, the relative humidity should be at 
least 30 %. 

Electrical fast 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV for power supply lines 
±1 kV for input/output lines ±2 kV for power supply lines 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Surge  
IEC 61000-4-5 

±0.5 kV 
±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

±0.5 kV 
±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Voltage dips, 
short 
interruptions and 
voltage 
variations on 
power supply 
input lines 
IEC 61000-4-11 

0 % UT ; 0 , 5 cycle 
At 0o , 45o , 90o , 135o , 180o , 
225o , 270o and 315o 

0 % UT ; 1 cycle 
and 
70 % UT ; 25/30 cycle 
Single phase: at 0o 

0 % UT ; 0 , 5 cycle 
At 0o , 45o , 90o , 135o , 180o , 
225o , 270o and 315o 

0 % UT ; 1 cycle 
and 
70 % UT ; 25/30 cycle 
Single phase: at 0o 

Mains power quality should be that of 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 
If the user of the EQUIPMENT or SYSTEM 
requires continued operation during power 
mains interruptions, it is recommended that 
the EQUIPMENT or SYSTEM be powered 
from an uninterruptible power supply or a 
battery. 

Power frequency 
(50/60 Hz) 
magnetic field 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Power frequency magnetic fields should be at 
levels characteristic of a typical location in 
professional healthcare facility or home 
healthcare environment. 

Proximity 
Magnetic Field 
IEC 61000-4-39 

30 kHz (8 A/m) 
134.2 kHz (65 A/m) 
13.56 MHz (7.5 A/m) 

30 kHz (8 A/m) 
134.2 kHz (65 A/m) 
13.56 MHz (7.5 A/m) 

Proximity magnetic fields quality should be 
that of professional healthcare facility or 
home healthcare environment. 
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Die folgende Liste ist eine typische, aber nicht vollständige Aufzählung hilfreicher Tipps vom 

1. Akkus oder Batterien niemals kurzschließen. Keine Akkus oder Batterien wahllos und 
ungeschützt in einer Kiste oder einer Schublade aufbewahren, wo sie sich gegenseitig 
kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden 

2. Keine Akkus oder Batterien aus der Originalverpackung entnehmen, bis diese zur 
Verwendung benötigt werden.

4. 

5. Keine Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazitäten, Größen, Typen oder von 
verschiedenen Herstellern innerhalb dieses Medizinprodukts verwenden.

6. 
7. Akkus und Batterien sauber und trocken halten.
8. Die Kontakte des Akkus oder der Batterie mit einem sauberen, trockenen Tuch 

abwischen, falls diese schmutzig sind.
Akkus und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

10. Nach längerer Aufbewahrungszeit kann es notwendig sein, den Akku mehrmals zu laden 
und entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.

11. 
werden.

12. 
werden.
Kein anderes Ladegerät verwenden als das Gerät, das speziell für die Verwendung mit 
der Ausrüstung bereitgestellt wurde.

14. Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit diesem 
Gerät vorgesehen sind.

15. 
16. Stets die durch den Gerätehersteller für diese Ausrüstung empfohlenen Batterien oder 

Akkus erwerben.
17. 
18. Verwenden Sie die Zelle oder Batterie nur für die Anwendung, für die sie vorgesehen ist.

Falls möglich, die Batterie bei Nichtgebrauch aus dem Gerät entnehmen.
20. Das Gerät und alle Teile ordnungsgemäß entsorgen.
       

Daher muss der Benutzer die Informationen in der Gebrauchsanweisung befolgen und die 
Batterie ordnungsgemäß warten.



；


